Çok Özellikli Hasta Yatakları 

Hasta yatağı modellerinin birçok özelliği bulunur. Bu özelliklere sahip olması sebebiyle hasta yatakları 
normal yataklardan farklı bir yatak türü olmuştur. Bu özelliklerden ilki ve en önemlisi hasta 
yataklarının hareket özelliğine sahip olmasıdır. Hasta yatakları hareket edebilen ve hastayı sürekli 
aynı pozisyonda yatmaktan kurtaran bir yatak türüdür Hareket özelliğine sahip olduğu için genellikle 
hasta yataklarını felçli ve yatalak hastalar tercih etmektedir. Bu tür hastalar, hasta karyolasını hareket 
etme özelliğine sahip olduğu için tercih etmektedir. Hasta karyolası bu hareket özelliğini motor 
sayesinde yapar. Hasta yatakları elektrikli motora sahiptir ve bu motor kumanda sayesinde çalışarak 
hastanın yatak üzerinde hareket etmesini sağlar. 

Hasta yataklarının dual motorlu, piston motorlu ve dört motorlu modelleri bulunur. Bu modellerin 
tamamı elektrikle çalışmaktadır. Elektrik kesildiği takdirde ise kumandasındaki pil desteği sayesinde 
hasta yatağı çalışmaya devam etmektedir. Hasta yatakları hastanın güvenliğini de sağlamaktadır. Bu 
nedenle bu yatak modellerinde yan korkuluk ve başlık bulunmaktadır. Yan korkuluk ve başlık 
sayesinde hastanın güvenliği sağlanır. Hasta yataklarında kullanılan yan korkuluk modelleri demir, 
alüminyum ve plastiktir. Başlık modelleri ise plastik ve demirdir. Felçli ve yatalak hastalarınız bu yatak 
modelleri sayesinde daha çabuk ve sağlıklı bir iyileşme süreci geçirecektir. Hasta yataklarının ayrıca 
kendine özel şiltesi, dört adet katlanabilen tekerleği ve serum askılığı bölümü gibi özellikleri bulunur. 




